
设备购前参数论证记录表

	市场同档次主流设备对比表

（对符合选型要求的设备进行性能比较）
	
	鼻咽喉吸切手柄

	
	品牌型号
	(需填写)

	
	国别/厂家
	(需填写)

	
	厂家/代理商

联系人和联系方式
	(需填写)

	
	国内销售案例

（包括买方的单位名称、联系人和联系电话。）
	(需填写) （包括买方的单位名称、联系人和联系电话。）如果不写联系人和电话，请不要写

	
	功能特点
	功能要求：完成各种鼻腔、鼻窦、声带息肉或喉、气管乳头状瘤等手术，操作精确，直达病灶，切削速度快，将病灶切碎并同时清除掉。

	
	
	产品功能：

(需填写)
优于 □ 符合□ 部分符合□ 不符合□

	
	主要

指标对比

（与关注指标对比的相符度）
	指标要求1：转速：往复最大转速不低于5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速≥30000RPM；最低转速≤60PRM ；扭矩＞90mNm。

	
	
	产品指标：

(需填写)

优于 □ 符合□ 部分符合□ 不符合□

	
	
	指标要求2：可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术。

	
	
	产品指标：

(需填写)

优于□ 符合□ 部分符合□ 不符合□

	
	
	指标要求3：从刀头到吸引排出口为直排式吸引。


	
	
	产品指标：

(需填写)

优于□ 符合☑部分符合□ 不符合□

	
	报价
	□国产

报价：

□进口

含税价：

免税价：

	
	后续运行维护及费用

情况

（含耗材的通用性及其价格、免费保修期、售后服务点、工程师、零配件的易获得性）
	(需填写)



	
	售后服务

及支持方

（包括培训）
	(需填写)



	用户单位

调研
	深圳大学总医院是否购买过类似功能产品？如果买过，有哪些品牌型号，老师或者技术人员对其性能、质量和后续维护的评价情况

(需填写)



	
	其他单位是否购买过类似功能产品，用户对其购买的产品在性能、质量和后续维护的评价情况。

(需填写)



	设备的功能与主要技术参数
	(需填写)



	配置

与

售后
	主要配置要求（注意标配与选配，硬件与软件，耗材）；售后服务要求：免费保修期和培训的要求。
(需填写)
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